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SR/XV-270-40(1)-SS/20 Poznan, dnia 07.01.2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
TRESCI SIWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na sukcesywng dostawe elektrod z mozliwos$cia zastosowania do termoablacji
in vivo guzéw watroby wraz z dzierzawq generatora

SR/XV-270-40-SS/20

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela
odpowiedzi do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu na sukcesywng
dostawe elektrod z mozliwoscig zastosowania do termoablacji in vivo guzéw watroby wraz z
dzierzawa generatora.

PYTANIE:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg, aby dzierzawiony sprzgt byl wlasnoscig nie Wykonawcy, tylko

spotki/firmy nalezacej do tej samej grupy kapitatowej co Wykonawca, przy jednoczesnym

oswiadczeniu Wykonawcy, ze ma prawo tym sprzetem rozprzadzac i czerpac z tego tytutu

pozytki, a tym samym dokona modyfikacji zapisow § 1 ust. 1 umowy, z:

,» 1. Wykonawca oswiadcza, ze jest whascicielem generatora do termoablacji, ktorego wykaz

stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy (w ramach pakietunr ...)”

na

»1. Wykonawca oswiadcza, iz przystuguje mu pelne prawo rozporzadzania generatorem do

termoablacji (w tym prawo zawarcia niniejszej umowy), ktorego wykaz stanowi Zatacznik nr 1 do

niniejszej umowy (w ramach pakietu nr ...).

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy zmienia zapis projektu umowy na nastepujacy:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest wiascicielem generatora do termoablacji, ktorego wykaz stanowi
Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy (w ramach pakietu nr ...). Ewentualnie jezeli nie jest
wlascicielem generatora to oswiadcza, iz przysluguyje mu pelne prawo rozporzadzania
generatorem do termoablacji (w tym prawo zawarcia niniejszej umowy).

PYTANIE:

Czy Zamawiajacy w miejsce pierwotnych parametréw generatora ( pkt nr 3 ) dopusci zakres pomiaru
temp. do 105 st C? Generatory RF nie generujg wyzszych temperatur, wiec parametr 200 st C nie ma
uzasadnienia terapeutycznego.

ODPOWIEDZ:

Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiajacy w miejsce pierwotnych parametréw generatora ( pkt nr 4) dopusci czgstotliwosé
475Hz? Wyzsza czestotliwos¢ wplynie na bardziej kulisty — pozadany ksztatt ablacji.

ODPOWIEDZ:

Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiajacy dopusci w pkt nr 6 zakres impedancji 25-999 Ohm?
ODPOWIEDZ:

Tak.
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PYTANIE:

Czy Zamawiajacy w punkcie nr 12 - |, parametry generatora ,, - Generator z pompg infuzyjna do
chlodzenia elektrody, generator z ekranem dotykowym LCD”, miatl na myS$li zamiast pompy
infuzyjnej, pompe perystaltyczng? Pomp infuzyjnych nie stosuje si¢ do zabiegéw termoablacji. Do
chlodzenia elektrod podczas zabiegéw uzywa si¢ pomp perystaltycznych.

ODPOWIEDZ:

Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiajacy w pkt nr 11 pozwoli na zaoferowanie generatora bez automatycznie
zaprogramowanego algorytmu dostosowania do rodzaju tkanki , ale z automatycznym
rozpoznawaniem rodzaju elektrody i rodzaju ablacji?

ODPOWIEDZ:

Tak.

UWAGA.
W ZwigzKku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiajacy zmienia termin skladania i otwarcia
ofert na nastepujacy:

Oferty nalezy sklada¢ do dnia: 14.01.2021 r. do godz. 09:45 w Kancelarii Szpitala mieszczacej si¢
w budynku Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznan
(wejscie od ul. Poznanskiej, piwnica).

Oferty zostang otwarte dnia: 14.01.2021 r. 0 godz. 10:00 w biurze Zaméwien Publicznych — 111
pietro Szpitala, pokéj 361.
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