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SR/XV-270-8-SS/21            Poznań, dnia 10.03.2021 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na sukcesywną dostawę sprzętu oraz środków kontrastowych dla pracowni 

diagnostyki obrazowej 

SR/XV-270-8-SS/21 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 

września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z zm.), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

PYTANIE: 

Dotyczy: pakiet 4, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw spełniający wszystkie wymagania przedstawione w opisie 

przedmiotu zamówienia, kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT, 

który posiada łącznik z trójnikiem typu Y mający możliwość odgięcia się w literę T, co jest 

rozwiązaniem równoważnym (łącznik różni się tylko kształtem i nie ma wpływu na funkcjonalność 

trójnika i całego zestawu)? 

Zgoda Zamawiającego z pewnością będzie miała wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków 

pieniężnych oraz umożliwi złożenie firmom specjalizującym się wyłącznie w tego typu produktach 

medycznych korzystniejszej oferty cenowej i jakościowej, niż w przypadku utrzymania w/w 

zapisów. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SWZ. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy: pakiet 4, pozycja 2 

Czy Zamawiając dopuści w pakiecie 4, pozycja 2 jednorazowy sterylny zestaw do automatycznego 

wstrzykiwacza  kontrastu w 100% kompatybilny z systemem Medrad Stellant CT D zawierający: 

dwa wkłady o pojemności 200 ml, złącze niskiego ciśnienia o długości 180 cm z trójnikiem "Y" 

(rozwiązanie równoważne, nie mające wpływu na funkcjonalność łącznika) z dwoma zaworkami 

bezzwrotnymi, dwa złącza szybkiego napełniania typu "J", dwa ostrza szybkiego napełniania typu 

"spike"? 

Zgoda Zamawiającego z pewnością będzie miała wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków 

pieniężnych oraz umożliwi złożenie firmom specjalizującym się wyłącznie w tego typu produktach 

medycznych korzystniejszej oferty cenowej i jakościowej, niż w przypadku utrzymania w/w 

zapisów. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SWZ. 

 

 

 


